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	Անվանում
	Տեխնիկական   բնութագիրը
	Չափման միավորը
	միավորի  գինը    /հհ դրամ
	քանակ

	1
	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր 
	[bookmark: _Hlk152765404]Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի (ST AIA-PACK BNP Human brain natriuretic peptide CALIBRATOR)  , նախատեսված Tosoh AIA սերնդի վերլուծիչների համար։
Լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պետք է լինի պատրաստված մարդու արյունից։
Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD

	հավաքածու
	98000
	1

	2
	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի չոր քիմիական ռեագենտ 
	Արյան մեջ նատրիումուրետիկ հորմոն, ատրիոպեպտիդի	(ST AIA-PACK BNP (Human brain natriuretic peptide SET )- որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, նախատեսված Tosoh AIA սերնդի վերլուծիչների համար։
 Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ 
Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։
Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD


	հավաքածու
	490000
	1

	3
	Արյան մեջ  տրիյոդթիրոնին հորմոնի որոշման չոր քիմիական ռեագենտ 
	Արյան մեջ  տրիյոդթիրոին հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK TT3, Triiodothyronine SET) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ  վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի,  2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։
Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ 
Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։
Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD

	հավաքածու
	60000
	1

	4
	Արյան մեջ  տրիյոդթիրոմին հորմոնի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր
	Արյան մեջ  տրիյոդթիրոին հորմոնի որոշման կալիբրատոր (AIA-PACK TT3 CALIBRATOR SET, Triiodothyronine) - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։
Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE

	հավաքածու
	98000
	1
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	Արյան մեջ թիրոքսին հորմոնի որոշման չոր քիմիական կալիբրատոր 
	Արյան մեջ թիրոքսին հորմոնի որոշման կալիբրատոր հավաքածու (AIA-PACK T4 Thyroxine CALIBRATOR SET) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի շիճուկ Tosoh AIA սերնդի վերլուծման համար - լիոֆիլիզացված ունիվերսալ կալիբրատոր շիճուկ, որը պատրաստված է մարդու արյունից։
Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD










	հավաքածու
	98000
	1
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	Արյան մեջ թիրոքսին հորմոնի որոշման չոր քիմիական ռեագենտ 
	Արյան մեջ թիրոքսին հորմոնի որոշման հավաքածու (ST AIA-PACK T4 Thyroxine ) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ  վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի,  2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։
Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ 
Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։
Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE IVDMD

	հավաքածու
	60000
	1
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	Մարդու արյան մեջ էթանոլի քանակական որոշման հավաքածու

	Նախատեսված ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծության համար, համատեղելի գերմանական Human Humastar 100 մոդելի սարքավորման հետ։
Լրակազմում առնվազն՝ R1 տիպի ռեագենտ 48մլ, R2 տիպի ռեագենտ 12մլ, ստանդարտ 10մլ, կոնտրոլ level 1 5մլ, կոնտրոլ level2 5մլ
Հավաքածուն պետք է լինի նոր, փակ գործարանային տուփով, ունենա որակի վկայագրեր առնվազն ISO13485, CE

	հավաքածու
	240000
	6
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	 ԷՆԱ  թեսթ բանալի 
	HumaSRate 24Rt  էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը որոշող սարքի հետ համատեղելի USB ֆորմատի թեստ բանալի։ նախատեսված քանակը առնվազն 1200 թեստ։ 
	հավաքածու
	120 000
	6



